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資料 3 

日本人小児における RETeval®標準値の検討 

 

１．研究の対象 

2015年 12月～2024年 9月に当院で RETeval（皮膚電極の ERG）の検査を受けられ

た 3歳以上 15歳以下の小児患者 

 

２．研究目的・方法 

網膜機能評価に用いられる RETeval®について、日本人小児における正常参照値を検討すること

を目的とした。 

2015年 12月～2024 年 9月に当院で RETeval®検査を施行した 3 歳以上 15歳以下

の小児患者のうち、器質的疾患を認めず、等価球面度数−6.0D以上の強度近視を除

外した 27例 50眼を対象とした。診療録および検査データを用いた後ろ向き観察研

究として実施した。 

散瞳下で ISCEV規格に準拠し、RETeval®（LKC Technologies）を用いて記録した。

明順応・暗順応および OPsの各波形について振幅および潜時を解析した。 

研究期間は 2015年 12月 1日から 2029年 12月 31日までとする。 

３．研究に用いる試料・情報の種類 

生年月日、性別、検査実施日、屈折値、ERG で得られる各波の振幅および潜時等 

  

４．お問い合わせ先 

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。 

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範

囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの

代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先

までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。 

 

  照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 

   研究責任者：土師かさね、石井祐子 （視機能検査課） 

 

   千代田区神田駿河台 4-3  

お茶の水・井上眼科クリニック 20階 小児眼科外来 

03-3295-0190（代表）                        以上 


